
Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

4 Positivo NR NR Positivo NR NR

5 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

13 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado

16 Positivo Positivo Positivo Positivo Negativo Negativo

33 Positivo NR NR Negativo NR NR

37 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

45 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

46 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

50 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

51 Positivo Positivo Positivo Positivo Negativo Negativo

54 NT NT NT NT NT NT

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO

4 Positivo Fraco NR NR Positivo Fraco NR NR

5 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

13 Negativo Nao Testado Nao Testado Negativo Nao Testado Nao Testado

16 Negativo Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo

33 Negativo NR NR Negativo NR NR

37 Positivo Positivo Negativo Positivo Positivo Negativo

45 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

46 Positivo Fraco Negativo Negativo Positivo Fraco Negativo Negativo

50 Negativo Negativo Nao Testado Negativo Negativo Nao Testado

51 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

54 NT NT NT NT NT NT

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

4 Positivo NR NR Positivo NR NR

5 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

13 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado

16 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

33 Positivo NR NR Positivo NR NR

37 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

45 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

46 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

50 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

51 Positivo Positivo Positivo Positivo Fraco Negativo Negativo

54 NT NT NT NT NT NT
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Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

4 Positivo NR NR Positivo NR NR

5 Positivo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo Fraco

13 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Negativo

16 Positivo Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo

33 Positivo NR NR Negativo NR NR

37 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

45 Positivo Positivo Negativo Positivo Positivo Negativo

46 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

50 Nao Testado Positivo Positivo Nao Testado Positivo Negativo

51 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

54 NT NT NT NT NT NT

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

4 Positivo NR NR Positivo NR NR

5 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

13 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

16 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

33 Positivo NR NR Positivo NR NR

37 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

45 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

46 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

50 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

51 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

54 NT NT NT NT NT NT

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO

4 Negativo NR NR Negativo NR NR

5 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

13 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

16 Negativo Negativo NR Negativo Negativo NR

33 Negativo NR NR Negativo NR NR

37 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

45 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

46 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

50 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

51 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

54 NT NT NT NT NT NT
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