
Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

8 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

9 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

10 Positivo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

18 Positivo Positivo NT Positivo Positivo NT

19 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

21 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

22 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

44 NT NT NT NT NT NT

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência Positivo Positivo Negativo Positivo Positivo Positivo

8 Positivo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

9 Positivo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

10 Positivo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

18 Positivo Fraco Negativo NT Positivo Positivo NT

19 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

21 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Fraco Negativo

22 Positivo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

44 NT NT NT NT NT NT

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

8 Positivo Positivo Negativo Positivo Negativo Negativo

9 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Fraco Positivo

10 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

18 Positivo Positivo NT Positivo Positivo NT

19 NT NT NT NT NT NT

21 Positivo Fraco Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

22 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

44 NT NT NT NT NT NT

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2015

CÉLULA 31 - Soro 67/ Soro 68/ Soro 69

Célula 31

Célula 31

Linfócitos T Linfócitos B

Célula 31

Soro 67

Soro 68

Soro 69

Linfócitos T

Linfócitos T Linfócitos B

Linfócitos B



Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

8 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

9 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

10 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

18 Positivo Positivo NT Positivo Positivo NT

19 NT NT NT NT NT NT

21 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

22 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

44 NT NT NT NT NT NT

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

8 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

9 Positivo Positivo Negativo Positivo Negativo Negativo

10 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

18 Positivo Positivo NT Positivo Positivo NT

19 NT NT NT NT NT NT

21 Positivo Positivo Positivo Fraco Negativo Negativo Negativo

22 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

44 NT NT NT NT NT NT

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

8 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

9 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

10 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

18 Negativo Negativo NT Negativo Negativo NT

19 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

21 Negativo Negativo NT Negativo Negativo NT

22 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

44 NT NT NT NT NT NT

Célula 32

Soro 69

Linfócitos T Linfócitos B

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2015

Célula 32

Linfócitos T Linfócitos B

CÉLULA 32 - Soro 67/ Soro 68/ Soro 69

Célula 32

Soro 67

Linfócitos T Linfócitos B

Soro 68


