
Amostra 64 Amostra 65 Amostra 66 Amostra 64 Amostra 65 Amostra 66

9 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO

11 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

12 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

13 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO

15 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

16 POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

17 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

19 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

21 POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

22 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

24 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

25 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

27 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO

29 POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

32 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

33 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

34 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

35 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

36 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO

43 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

44 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO

45 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

49 POSITIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

54 POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

Amostra 64 Amostra 65 Amostra 66 Amostra 64 Amostra 65 Amostra 66

TOTAL 24 24 24 24 24 24

POSITIVO 20 4 24 24 19 24

NEGATIVO 4 20 0 0 5 0

CONSENSO CONSENSO CONSENSO CONSENSO SEM CONSENSO CONSENSO

Laboratório
RESULTADOS - Screening classe I RESULTADOS - Screening classe II

RESULTADOS - Screening classe I RESULTADOS - Screening classe II

CONTROLE DE QUALIDADE ABH -  2015

Screening Classe I e Classe II


