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Especificidades 
reportadas
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Nº de 
laboratórios

35 31 30 27 14 12 7 6 5 3 3 2

% 95% 84% 81% 73% 38% 32% 19% 16% 14% 8% 8% 5%
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Especificidades validadas pelo 
consenso de 80% das 

especificidades reportadas.
Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 5 e 73%.

Amostra Reportada como Negativa

Não Reportado


