
Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4
Referência Positivo Positivo

2 Positivo Não Respondido Não Respondido Positivo Não Respondido Não Respondido
4 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado
6 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
8 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
9 Positivo Positivo Nao Testado Positivo Positivo Nao Testado

10 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado
15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
18 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
19 Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido
20 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
25 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Positivo Positivo Positivo
29 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
30 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado
39 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
40 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
47 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4
Referência Positivo Positivo

2 Positivo Não Respondido Não Respondido Positivo Não Respondido Não Respondido
4 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado

6 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

8 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

9 Positivo Não Respondido Não Respondido Positivo Positivo Nao Testado

10 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado

15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
18 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

19 Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido
20 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
25 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Positivo Positivo Positivo
29 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
30 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado
39 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
40 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
47 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4
Referência Positivo Positivo

2 Positivo Fraco Não Respondido Não Respondido Positivo Não Respondido Não Respondido
4 Negativo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado

6 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

8 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
9 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Nao Testado

10 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado

15 Positivo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

18 Positivo Positivo Negativo Positivo Positivo Positivo
19 Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido
20 Positivo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo
25 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Positivo Positivo Positivo
29 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
30 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado
39 Positivo Positivo Positivo Fraco Positivo Positivo Positivo
40 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
47 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

*Informamos que não serão divulgados os resultados das Provas Cruzadas por Citometria de Fluxo para os soros diluídos 1/2 e 1/4 em 
virtude do laboratório referência não ter disponibilizado os mesmos. Visto que a avaliação de desempenho é realizada a partir dos 
resultados de soro puro, não haverá qualquer prejuízo para os laboratórios participantes (Instruções Gerais do Controle de Qualidade, 
ABH 2019; item 4.1).

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2019
CÉLULA 59 - Soro 88/ Soro 89/ Soro 90
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Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4
Referência Positivo Positivo

2 Positivo Não Respondido Não Respondido Positivo Não Respondido Não Respondido
4 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado

6 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

8 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
9 Positivo Não Respondido Não Respondido Positivo Positivo Nao Testado

10 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado

15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

18 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
19 Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido
20 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
25 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
29 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
30 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado
39 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
40 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
47 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4
Referência Positivo Positivo

2 Positivo Não Respondido Não Respondido Positivo Não Respondido Não Respondido
4 Negativo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado

6 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

8 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
9 Positivo Positivo Nao Testado Positivo Positivo Nao Testado

10 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado

15 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

18 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
19 Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido
20 Positivo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo
25 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
29 Positivo Positivo Negativo Positivo Positivo Positivo
30 Positivo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado
39 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
40 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo
47 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4
Referência Negativo Negativo

2 Positivo Fraco Não Respondido Não Respondido Positivo Fraco Não Respondido Não Respondido
4 Negativo Nao Testado Nao Testado Negativo Nao Testado Nao Testado

6 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

8 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Negativo
9 Positivo Positivo Nao Testado Positivo Positivo Nao Testado

10 Negativo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado

15 Negativo Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo

18 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Negativo
19 Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido Não Respondido
20 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
25 Positivo Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo
29 Negativo Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo
30 Negativo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado
39 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
40 Positivo Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo
47 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

*Informamos que não serão divulgados os resultados das Provas Cruzadas por Citometria de Fluxo para os soros diluídos 1/2 e 1/4 em 
virtude do laboratório referência não ter disponibilizado os mesmos. Visto que a avaliação de desempenho é realizada a partir dos 
resultados de soro puro, não haverá qualquer prejuízo para os laboratórios participantes (Instruções Gerais do Controle de Qualidade, 
ABH 2019; item 4.1).
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