
Amostra 103 Amostra 104 Amostra 105 Amostra 103 Amostra 104 Amostra 105

20211562 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20211562 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20214902 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20214902 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20214557 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20214557 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20219358 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20219358 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20212598 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 20212598 POSITIVO POSITIVO POSITIVO

20218763 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20218763 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20214240 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20214240 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20214140 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20214140 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20215013 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20215013 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20213851 POSITIVO POSITIVO POSITIVO 20213851 POSITIVO POSITIVO POSITIVO

20216668 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20216668 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20211227 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20211227 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20212342 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20212342 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20211196 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20211196 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20211565 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20211565 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20213565 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20213565 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20218034 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20218034 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20212247 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20212247 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20212830 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20212830 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20212888 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20212888 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20214196 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20214196 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20212048 NR NR NR 20212048 NR NR NR

20219858 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20219858 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20212395 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20212395 NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO

20212853 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20212853 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

20213477 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 20213477 POSITIVO POSITIVO NEGATIVO

Amostra 103 Amostra 104 Amostra 105 Amostra 103 Amostra 104 Amostra 105

25 25 25 25 25 25

POSITIVO 25 25 2 POSITIVO 24 25 2

NEGATIVO 0 0 23 NEGATIVO 1 0 23

NR 1 1 1 NR 1 1 1

Consenso POSITIVO (100%) POSITIVO (100%) NEGATIVO (92%) Consenso POSITIVO (96%) POSITIVO (100%) NEGATIVO (92%)

NR = Resultado não reportado

Screening Classe I Screening Classe II
Laboratório

TOTAL

Laboratório
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CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2021

Screening - Classe I e II - 2ª rodada


