
Screening Classe I e II Fenótipos Antígenos Isolados

Número de Laboratórios Inscritos 29 7 37

Número de Laboratórios Avaliados 27 34

Desempenho Excelente 17 24

Desempenho Bom 10 4

Desempenho Insatisfatório 0 6

Não houve resultado de desempenho, 

pois o número de laboratórios que 

reportaram seus resultados não foi 

suficiente. (item3.2 da Carta de 

Instruções)

PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE ABH 2014
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