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Assaciagao Brasileira de
Histocompatibilidade
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Amostra sem consenso: Somente trés laboratdrios reportaram seus resultados. E exigido para consenso um minimo de dez Especificidades intermediarias reportadas pelos laboratérios participantes com 67%. Especificidade reportada por um Unico laboratério participante.
laboratdrios para validagdo da amostra conforme item 3 da carta de Instrugdes.




