CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2017
A B H Painel de Antigenos Isolados - Classe | - amostra 77

Assaciagao Brasileira de
Histocompatibilidade

Laboratério 2 2 2
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NZo Reportou

N3o Reportou
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Especificidades reportadas

A1l
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N2 de laboratérios 21 | 20 | 16 16 14 12 11 10 9 7 7 7 6 6 6 6 5 4 3 3 3 3 2

64% | 61% | 48% | 48% | 42% | 36% | 33% | 30% | 27% | 21% | 21% | 21% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 12% | 9% | 9% | 9% | 9% | 6%

pelo de

80% das especificidades reportadas. Especificidades intermediarias reportadas pelos laboratérios participantes entre 6 e 64%. Especificidades reportadas por um tnico laboratério.

B77
B78
B81
B82
Cwa
Cwé
Ccw7
Cwis




