
Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO

8 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

9 Negativo Nao Testado Nao Testado Negativo Nao Testado Nao Testado

10 Negativo NR NR Negativo NR NR

18 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

19 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

21 Positivo Fraco Positivo Fraco Positivo Fraco Negativo Negativo Negativo

22 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

40 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

44 Negativo Negativo Negativo Nao Testado Nao Testado Nao Testado

45 Nao Testado Nao Testado Nao Testado Nao Testado Nao Testado Nao Testado

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

8 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

9 Negativo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado

10 Negativo NR NR Positivo NR NR

18 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

19 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

21 Positivo Fraco Positivo Fraco Positivo Fraco Positivo Positivo Fraco Positivo

22 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

40 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo NR

44 Negativo Negativo Negativo Nao Testado Nao Testado Nao Testado

45 Negativo Negativo Nao Testado Positivo Positivo Fraco Nao Testado

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

8 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

9 Negativo Nao Testado Nao Testado Positivo Nao Testado Nao Testado

10 Positivo NR NR Positivo NR NR

18 Positivo Positivo Positivo Fraco Positivo Positivo Positivo

19 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

21 Positivo Fraco Positivo Fraco Positivo Fraco Negativo Positivo Fraco Positivo Fraco

22 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

40 Positivo Positivo Negativo Positivo Positivo Positivo

44 Positivo Positivo Positivo Nao Testado Nao Testado Nao Testado

45 Nao Testado Nao Testado Nao Testado Nao Testado Nao Testado Nao Testado

Linfócitos T Linfócitos B

Linfócitos B

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2014

CÉLULA 19 - Soro 58/ Soro 59/ Soro 60

Célula 19

Célula 19

Linfócitos T Linfócitos B

Célula 19

Soro 58

Soro 59

Soro 60

Linfócitos T



Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO

8 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

9 Negativo Nao Testado Nao Testado Negativo Nao Testado Nao Testado

10 Negativo NR NR Positivo Fraco NR NR

18 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

19 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

21 Positivo Fraco Positivo Fraco Positivo Fraco Positivo Fraco Positivo Fraco Positivo Fraco

22 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

40 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

44 Negativo Negativo Negativo Nao Testado Nao Testado Nao Testado

45 Negativo Negativo Nao Testado Negativo Negativo Nao Testado

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

8 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

9 Negativo Nao Testado Nao Testado Negativo Nao Testado Nao Testado

10 Negativo NR NR Positivo NR NR

18 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

19 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

21 Negativo Negativo Positivo Fraco Positivo Fraco Positivo Fraco Positivo

22 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Negativo

40 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo

44 Negativo Negativo Negativo Nao Testado Nao Testado Nao Testado

45 Nao Testado Nao Testado Nao Testado Nao Testado Nao Testado Nao Testado

Laboratório Puro 1/2 1/4 Puro 1/2 1/4

Referência POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO

8 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

9 Negativo Nao Testado Nao Testado Negativo Nao Testado Nao Testado

10 Positivo NR NR Positivo NR NR

18 Positivo Positivo Positivo Fraco Positivo Positivo Positivo

19 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

21 Positivo Fraco Positivo Fraco Positivo Fraco Positivo Positivo Positivo

22 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

40 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

44 Positivo Positivo Positivo Indeterminado Nao Testado Nao Testado

45 Nao Testado Nao Testado Nao Testado Nao Testado Nao Testado Nao Testado

Célula 20

Linfócitos T Linfócitos B

CÉLULA 20 - Soro 58/ Soro 59/ Soro 60

Célula 20

Soro 58

Linfócitos T Linfócitos B

Soro 59

Célula 20

Soro 60

Linfócitos T Linfócitos B
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