
CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023

Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 114
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Especificidades reportadas
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Nº de laboratórios 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36 35 34 27 24 23 21 21 18 16 16 10 7 6 4 3 2 1

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 95% 92% 73% 65% 62% 57% 57% 49% 43% 43% 27% 19% 16% 11% 8% 5% 3%

Média Mínimo Máximo

Bead CN (MFI) 127,72 15,8 573

Bead CP (MFI) 12055,71 5355 24987

PRA (%) 86,58 46 100

Cutoff (MFI) 1562,57 752 5000

Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes 

entre 5 e 73%.

Valores médios, minimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAc.

Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.

Especificidad

es 

reportadas 

por um 

único 

laboratório.


