
Laboratório
Linfócitos 

T
Linfócitos

 B
Linfócitos 

T
Linfócitos

 B
Linfócitos 

T
Linfócitos

 B
62 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
65 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
66 Não Testado Não Testado Não Testado Não Testado Não Testado Não Testado
67 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
68 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
69 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
71 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
72 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
75 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
76 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
79 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
81 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
82 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
84 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
85 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
86 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
87 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
90 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
93 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
94 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
95 Negativo Não Testado Negativo Não Testado Negativo Não Testado
96 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
98 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
99 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

100 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
101 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
103 Não Reportado Não Reportado Não Reportado Não Reportado Não Reportado Não Reportado
104 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
105 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
108 Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
110 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
112 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

TOTAL 30 29 30 29 30 29
POSITIVO 1 0 0 0 0 0
NEGATIVO 29 29 30 29 30 29

Consenso Consenso Consenso Consenso Consenso Consenso

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2018
CÉLULA 53 - Soro 85/ Soro 86/ Soro 87

Soro 85 Soro 86 Soro 87
CÉLULA 53



Laboratório
Linfócitos 

T
Linfócitos

 B
Linfócitos 

T
Linfócitos

 B
Linfócitos 

T
Linfócitos

 B
62 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
65 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
66 Não Testado Não Testado Não Testado Não Testado Não Testado Não Testado
67 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
68 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
69 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
71 Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo
72 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
75 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
76 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
79 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
81 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
82 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
84 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
85 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
86 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
87 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
90 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
93 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
94 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
95 Negativo Não Testado Negativo Não Testado Negativo Não Testado
96 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
98 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
99 Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo

100 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
101 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
103 Não Reportado Não Reportado Não Reportado Não Reportado Não Reportado Não Reportado
104 Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo
105 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
108 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
110 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
112 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

TOTAL 30 29 30 29 30 29
POSITIVO 0 2 0 3 1 3
NEGATIVO 30 27 30 26 29 26

Consenso Consenso Consenso Consenso Consenso Consenso

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2018

CÉLULA 54
Soro 85 Soro 86 Soro 87

CÉLULA 54 - Soro 85/ Soro 86/ Soro 87


